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<<Date>> 

Tähelepanu! Kliiniline ja biomeditsiiniline personal, riskihaldurid 

See kiri sisaldab tähtsat teavet, mis nõuab teie kohest tähelepanu. 

Lugupeetud klient! 
 

BD rakendab valdkonna ohutuse parandusmeetmeid, et kõrvaldada kõik järgmiste toodete partiid: 

 infusioonikomplektid Alaris™-e pumpadele (GP, VP, CC, GW/GW800 ja SE, IVAC 590 

seeria) ning 

 gravitatsiooninfusiooni komplektid ja liitmikud.  

 

Kõigi mõjutatud toodete katalooginumbrite (REF-ide) täielikud loetelud on esitatud lisades 1 ja 2. 

Seadmete näitlikud pildid on toodud allolevates tabelites 1 ja 2. 

 

Probleemi kirjeldus 

 

Kolmandast isikust steriliseerimisteenuse osutaja teatas BD-le, et ta on tahtlikult võltsinud BD toodete 

töötlemisega seotud steriliseerimisprotsessi dokumente. 

BD korraldas kohe uurimise ja tegi kindlaks, et BD ei suuda tagada lisades loetletud seadmete 

steriilsust.  Seetõttu kõrvaldame seadmed turult. 

See toote kõrvaldamine hõlmab lisades loetletud laoühikute (SKU-de) aegumata partiisid. BD-l on 

veebipõhine tööriist, mis aitab tuvastada mõjutatud LOT-numbreid https://www.bd.com/en-us/recall-

notifications/detail-mds-21-4072. 

  

KIIRELOOMULINE: VALDKONNA OHUTUSTEATIS – MDS-21-

4072 

Infusioonikomplektid  

Alaris™-e pumpadele (GP, VP, CC, GW/GW800, SE, IVAC 590 seeria) (lisa 

1) 

Gravitatsiooninfusiooni komplektid ja liitmikud (lisa 2) 

Meetme tüüp: toote kõrvaldamine 

 

https://www.bd.com/en-us/recall-notifications/detail-mds-21-4072
https://www.bd.com/en-us/recall-notifications/detail-mds-21-4072
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Tabel 1. Alaris™-e pumpade (GP, VP, CC, GW/GW800 ja SE, IVAC 590 seeria) infusioonikomplektide näitlikud 

pildid 

 

 Toode Otstarve Alternatiiv 

 

Suuremahulised 

infusioonipumba 

komplektid 

Täpne intravenoosne 

infusioon ja transfusioon 

üldosakondades, 

operatsioonitubades ja 

intensiivravi osakondades 

Alternatiivsed komplektid 

puuduvad – vt kliinilisi 

nõuandeid allpool 

 

Süsteemisisese rõhu 

mõõtmisega süstlapumba 

komplektid 

 

Täpne intravenoosne 

infusioon ja transfusioon 

üldosakondades, 

operatsioonitubades ja 

intensiivravi osakondades 

 

Alternatiivsed komplektid 

puuduvad – vt kliinilisi 

nõuandeid allpool 

 
Tabel 2. Intravenoossete gravitatsiooninfusiooni komplektide ja liitmike näitlikud pildid 

 

 Toode Otstarve Alternatiiv 

 

Primaarsed ja 

sekundaarsed 

manustamiskomplektid 

Intravenoossete vedelike 

ja ravimite manustamine 

Muud universaalsed 

intravenoossed 

komplektid BD või 

konkurentide 

tootevalikust. 

Võtke ühendust kohaliku 

esindajaga 

 

Transfusioonikomplektid 

 

Vereülekanded 

 

Muud 

transfusioonikomplektid 

BD või konkurentide 

tootevalikust. 

Võtke ühendust kohaliku 

esindajaga 

 

 

Onkoloogias kasutatavad 

mitmesuunalised 

komplektid 

 

Onkoloogiaravimite 

manustamine infusiooni 

teel 

 

Muud onkoloogias 

kasutatavad komplektid 

BD või konkurentide 

tootevalikust. 

Võtke ühendust kohaliku 

esindajaga 

 

 

SmartSite™-i nõelavaba 

liitmik 

Nõelavaba liitmik, mis 

võimaldab kateetri 

juurdepääsu infusioonile 

Muud liitmikutehnoloogiad 

BD või konkurentide 

tootevalikust. Võtke 

ühendust kohaliku 

esindajaga 

 

 

Viaali ja koti 

juurdepääsuseadmed 

 

Nõelavaba koti ja viaali 

juurdepääs, sealhulgas 

ohtlike ravimite kaitse 

 

Võtke ühendust kohaliku 

esindajaga 
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Kliiniline mõju  

Mittesteriilsete seadmete kasutamine kliinilistes tingimustes võib suurendada infektsiooniohtu, mis võib 

põhjustada tõsist kahju või eluohtlikke seisundeid.  

BD ei ole siiani saanud ühtegi teadet kõrvaltoimete ega patsiendile põhjustatud tõsise kahju kohta, mis 

võiksid olla seotud selle valdkonna ohutuse parandusmeetmega. Kui toodet on juba kasutatud, ei ole 

vaja patsienti jälgida.  

Nõuanded kliinilistele kasutajatele 

1. Lõpetage kõigi teie valduses olevate mõjutatud LOT-numbrite kasutamine. 

 

2. Kuni BD saab saadetisi jätkata, soovitab BD järgmist. 

 

a. Võtke ühendust BD kohaliku esindajaga, et arutada võimalike alternatiivide üle. 

 

b. Kui alternatiivsed tooted ei ole saadaval, kaaluge infusiooni järjepidevuse tagamiseks 

järgmisi üldmeetmeid.  

Alaris™ CC Plusi kasutajatele  
i) Kaaluge kohaliku esindaja ja tehnilise toega võimalust seada pump ajutiselt 

režiimile „Semi-dedicated“ (võimaldab pumbal töötada ainult ml/h ja ilma 
süsteemisisese rõhu jälgimise võimaluseta), kasutades alternatiivina 
standardseid pikenduskomplekte.  

ii) Kui filtreerimine on vajalik, võib kasutada lisafiltreid (0,22/1,2 µm filtrid).  
iii) Rõhukettaga pikenduskomplektide piiratud tarne tõttu ei pruugi süsteemisisese 

rõhu mõõtmine olla võimalik. Seetõttu soovitame kasutada rõhuketast ÜHEL 
patsiendile kõige lähemal asuval pumbal, et see saaks jälgida kõikide süsteemis 
olevate pumpade süsteemisiseseid rõhkusid (st mitme 
infusiooniga ülesseatud).  

  
Alaris™ GP Plusi ja Alaris™ SE ja Alaris ™ IVAC 590 seeria kasutajatele   
i) Pidevat infusiooni vajavate kriitiliste ravimite (sh kaalupõhiste ravimite) korral 

kaaluge süstlapumpade kasutamist või gravitatsioonil toimivaid alternatiive, kui 
see on kliiniliselt vastuvõetav.  

ii) Kasutage kõiki saadaolevaid alternatiivseid pumpasid.   
iii) Kaaluge gravitatsiooninfusioonide kasutamist suuremahuliste infusioonide 

korral, mis ei nõua suurt täpsust või kaalupõhist infusiooni.  
iv) Parenteraalse toitmise, kemoteraapia või muude infusioonide üleminekul, mis 

nõuavad filtritega (0,2 või 1,2 µm) infusioonikomplekte, kaaluge lisafiltrite 
kasutamist gravitatsiooninfusioonide ajal (voolukiiruse regulaatoritega või ilma).  

v) Kaaluge integreeritud ringskaalaga intravenoossete voolukiiruse regulaatoritega 
voolikute (nt RATE FLOW regulaator, DIAL-A-FLOW) kasutamist voolukiiruse 
reguleerimiseks rullikklambri asemel.  

   
Alaris™ VP Plusi ja GW/GW800 kasutajatele  
i) Et pumbakomplekti asendusalternatiivid ei ole võimalikud, võib ainus võimalus 

olla gravitatsiooninfusioon või kasutage mõnda muud saadaolevat pumpa.   
ii) Pidevat infusiooni vajavate kriitiliste ravimite (sh kaalupõhiste ravimite) korral 

kaaluge süstlapumpade kasutamist. Allolevad soovitused komplektide kohta ei 
pruugi kehtida teie kasutatavate komplektide suhtes, kuid need vastavad 
olulistele kliinilistele nõuetele.  
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iii) Kaaluge gravitatsiooninfusioonide kasutamist suuremahuliste infusioonide 
korral, mis ei nõua suurt täpsust või kaalupõhist infusiooni.  

iv) Parenteraalse toitmise, kemoteraapia või muude infusioonide üleminekul, mis 
nõuavad filtritega (0,2 või 1,2 µm) infusioonikomplekte, kaaluge lisafiltrite 
kasutamist gravitatsiooninfusioonide ajal (voolukiiruse regulaatoritega või ilma).  

v) Kaaluge integreeritud ringskaalaga intravenoossete voolukiiruse regulaatoritega 
voolikute (nt RATE FLOW regulaator, DIAL-A-FLOW) kasutamist voolukiiruse 
reguleerimiseks rullikklambri asemel.  

 

c. Kaaluge infusiooniravi alternatiivset korraldamist, järgides riiklikke või kohalikke juhiseid 

või ISMP (ohutu ravimikasutuse instituut, ECRI filiaal) juhiseid alternatiivse 

infusiooniravi korraldamiseks intravenoossete ühekordsete tarvikute tarnehäirete 

korral. 

 
i. Üleminek intravenoosselt ravilt suukaudsele. Organisatsioonid peavad 

võimalikult kiiresti minema üle intravenoosselt ravilt suukaudsele ravile. Seda tuleb 
kaaluda kõigi sobivate patsientide korral, kes suudavad neelata ja vastavad 
muudele asutuse määratud kriteeriumidele (nt puudub palavik), sealhulgas 
erakorralise meditsiini osakonna ja tervishoiusüsteemiga seotud hooldusasutuste 
patsiendid.   

ii. Kasutage infusioonide asemel invravenoosset süsti. Sobivuse korral tuleb 
kaaluda ka ravimite manustamist intravenoosse süstina sekundaarse infusiooni 
asemel. Enne selle alternatiivi kaalumist tuleb tutvuda haiglaspetsiifiliste 
intravenoossete süstimisjuhistega ja ISMP ohutu praktika juhistega täiskasvanutele 
mõeldud intravenoossete süsteravimite kohta.  

iii. Gravitatsiooninfusioonide võimalik roll.   Näited võivad hõlmata intravenoosset 
hüdratsiooni, mõnda intravenoosset antibiootikumi, mittekriitilisi ravimeid ja muid 
ravimeid, mis võivad sobida gravitatsiooninfusiooniks tellimis- ja 
väljastamisprotsessi ajal. Gravitatsiooninfusioonide voolukiiruse mõõtmiseks 
ühikutes ml/h on vaja teada, mitu tilka ml kohta manustamiskomplekt väljastab (nt 
10, 15, 20, 60 tilka ml kohta). Väljastatavate tilkade arvu juhitakse rullikklambriga 
(gravitatsioonil toimiva voolu reguleerimisklamber). 

iv. Muud alternatiivid. Infusioonipumba puudumisel tuleb kaaluda muud tüüpi 
infusiooniseadmeid, nagu volumeetrilised bürettvoolikud, elastomeersed seadmed 
ja muud mitteelektroonilised kiiruse regulaatorid. 

Allikas:  ISMP (aprill 2020). Saadaval veebilehel https://ismp.org/resources/planning-anticipated-shortage-smart-infusion-pumps-and-
dedicated-administration-sets 

Juhised klientidele 

 

1. Edastage see valdkonna ohutusteatis kõigile oma organisatsiooni liikmetele, keda tuleb 

teavitada. 

o Kui olete tooteid edasi müünud, tuvastage need asutused ja edastage neile viivitamata 

see ohutusteatis. 

 

2. Kasutage BD veebipõhist tööriista <<insert weblink>> , et tuvastada oma varudest toodete LOT-

numbrid, mida tagasikutsumine mõjutab. 

o MÄRKUS. Kui teil puudub juurdepääs veebipõhisele tööriistale, võtke ühendust BD 

kohaliku esindajaga. 

 

https://www.ismp.org/guidelines/iv-push
https://www.ismp.org/guidelines/iv-push
https://ismp.org/resources/planning-anticipated-shortage-smart-infusion-pumps-and-dedicated-administration-sets
https://ismp.org/resources/planning-anticipated-shortage-smart-infusion-pumps-and-dedicated-administration-sets
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3. Pange karantiini ja hävitage kõik mõjutatud partiid ning täitke kliendi tagasiside vorm leheküljel 

x ja tagastage aadressile <<insert contact details here>> , et saada asendustoode esimesel 

võimalusel või hiljemalt 16. aprilliks 2021.    

 

BD parandusmeetmed 

BD töötab selle nimel, et leida nende seadmete jaoks alternatiivne steriliseerimisasutus. 

 

 

 

Kontaktisik 

 

Kui teil on selle kohta küsimusi, võtke ühendust BD kohaliku esindaja või BD kohaliku kontoriga 

telefoninumbril <<insert telephone details here>> või e-posti aadressil <<insert contact email address 

here>>. 

 

Kinnitame, et asjakohaseid reguleerivaid asutusi on neist meetmetest teavitatud. 

 

BD on pühendunud tervisemaailma edendamisele.  Meie peamine eesmärk on patsientide ja kasutajate 

ohutus ning kvaliteetsete toodete pakkumine.  Palume vabandust ebamugavuste pärast, mida see 

olukord võib teile põhjustada, ning täname teid, et aitate ettevõttel BD seda olukorda võimalikult kiiresti 

ja tõhusalt lahendada. 

 

Lugupidamisega 

<<Insert Signature here>> 

 

<<Insert Signature here>> 

 

<<Insert Signature here>> 

 

Prof dr Klaus Hoerauf, EMA regiooni 

meditsiiniküsimuste asepresident 

BD Switzerland Sàrl 

Idal Beer, MD 
Meditsiiniküsimuste 

asepresident, ravimihalduste 
lahendused 

Frédérique Pedretti-Abel 
EMA kvaliteedi asepresident 

BD Switzerland Sàrl 
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____________________________________________________________________________ 

Kliendi tagasiside vorm – MDS-21-4072 

Infusioonikomplektid Alaris™-e pumpadele (GP, VP, CC, GW/GW800 ja SE, IVAC 590 

seeria)  

ning gravitatsiooninfusiooni komplektid ja liitmikud 

Lugege seda koos valdkonna ohutusteatisega MDS-21-4072 ning tagastage täidetud ja allkirjastatud 

vorm esimesel võimalusel või hiljemalt 16. aprilliks 2021 faksinumbril/aadressil <<insert fax/email 

address here>>.  

 Kinnitan, et see teatis on läbi loetud, seda on mõistetud ja kõiki soovitatud meetmeid on 
nõuetekohaselt rakendatud. 

 

Märgistage allpool sobiv ruut 
 

 Meil ei ole ühtegi lisas 1 loetletud mõjutatud seadet. 
 

VÕI 
 

 Meil on lisas 1 loetletud mõjutatud seade ja kinnitan, et järgmised seadmed on hävitatud/tagastatud 

asendustoote saamiseks, nagu allpool näidatud. (Pidage meeles, et olenevalt toote kättesaadavusest võib 

esineda asendustoote tarneviivitusi). 

 

Konto/organisatsiooni nimi:   

Osakond (vajaduse korral): 

 

 

Aadress: 

 

 

Sihtnumber: 

 

 Linn: 

 

 

Kontaktisiku nimi: 

 

 

Ametinimetus: 

 

 

Kontaktisiku telefoninumber: 

 

Kontaktisiku e-posti aadress: 

Allkiri: Kuupäev:  

See vorm tuleb tagastada ettevõttele BD, misjärel saab tegevused teie konto puhul lõpetatuks lugeda. 

 

SKU LOT-number Hävitatud 
kogus 

SKU LOT-number Hävitatud 
kogus 
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Lisa 1.Infusioonikomplektid Alaris™-e pumpadele (GP, VP, CC, GW/GW800 ja SE, 

IVAC 590 seeria) 

Kõik lisas 1 loetletud tooted on tootnud BD Switzerland Sàrl, Terre Bonne Park – A4, Route de Crassier 17, Eysins, Šveits, kui ei ole 

märgitud teisiti. 

Toote 
katalooginu
mber (REF-

id)  

Toote nimi 

Infusioonikomplektid Alaris™ CC süstlapumbale 

G30402M Alaris™-e tooted. Alaris™ CC süstlapump, Asena™ CC süstlapump, IVAC™ 701/711/770/P7000 pumbad. PIKENDUSKOMPLEKT. 

G30453V 
Alaris™-e tooted. Alaris™ CC süstlapump, Asena™ CC süstlapump, IVAC™ P7000 pumbad. PIKENDUSKOMPLEKT. VALGUSKINDEL. 
VÄHESORBEERIV (PE/PVC) 

G30653V Alaris™-e tooted. Alaris™ CC süstlapump, Asena™ CC süstlapump, IVAC™ P7000 pumbad. PIKENDUSKOMPLEKT. VALGUSKINDEL. 

Infusioonikomplektid Alaris™ GP mahtpumbale 

60593 Alaris™-e tooted. Alaris™ GP mahtpump. Alaris™-e ohutusklamber. INFUSIOONIKOMPLEKT. 15 µm FILTER. 

60643 Alaris™-e tooted. Alaris™ GP mahtpump. Alaris™-e ohutusklamber. INFUSIOONIKOMPLEKT. VALGUSKINDEL. 15 µm FILTER. 

60693 Alaris™-e tooted. Alaris™ GP mahtpump. Alaris™-e ohutusklamber. INFUSIOONIKOMPLEKT. 15 µm FILTER. 

60793 Alaris™-e tooted. Alaris™ GP mahtpump. Alaris™-e ohutusklamber. INFUSIOONIKOMPLEKT. 15 µm FILTER. 

60894 
Alaris™-e tooted. Alaris™ GP mahtpump. Alaris™-e ohutusklamber. TRANSFUSIOONI-/VEREÜLEKANDEKOMPLEKT. 200 µm 
FILTER. 

60895 
Alaris™-e tooted. Alaris™ GP mahtpump. Alaris™-e ohutusklamber. TRANSFUSIOONI-/VEREÜLEKANDEKOMPLEKT. 200 µm 
FILTER. 

60903 Alaris™-e tooted. Alaris™ GP mahtpump. Alaris™-e ohutusklamber. INFUSIOONIKOMPLEKT. 15 µm FILTER. 

60980 
Alaris™-e tooted. Alaris™ GP mahtpump. Alaris™-e ohutusklamber. TRANSFUSIOONI-/VEREÜLEKANDEKOMPLEKT. 2 NÕELA. 200 
µm FILTER. 

60093E 
Alaris™-e tooted. Alaris™ GP mahtpump. Alaris™-e ohutusklamber. SmartSite™-i nõelavaba süsteem. INFUSIOONIKOMPLEKT. 15 
µm FILTER. 

60123E 
Alaris™-e tooted. Alaris™ GP mahtpump. Alaris™-e ohutusklamber. SmartSite™-i nõelavaba süsteem. INFUSIOONIKOMPLEKT. 1,2 
µm FILTER. 

60173E 
Alaris™-e tooted. Alaris™ GP mahtpump. Alaris™-e ohutusklamber. SmartSite™-i nõelavaba süsteem. INFUSIOONIKOMPLEKT. 
ILMA FILTRITA. 

60393E 
Alaris™-e tooted. Alaris™ GP mahtpump. Alaris™-e ohutusklamber. SmartSite™-i nõelavaba süsteem. TRANSFUSIOONI-
/VEREÜLEKANDEKOMPLEKT. 200 µm FILTER. 

60693E 
Alaris™-e tooted. Alaris™ GP mahtpump. Alaris™-e ohutusklamber. SmartSite™-i nõelavaba süsteem. INFUSIOONIKOMPLEKT. 15 
µm FILTER. 

60793E 
Alaris™-e tooted. Alaris™ GP mahtpump. Alaris™-e ohutusklamber. SmartSite™-i nõelavaba süsteem. INFUSIOONIKOMPLEKT. 15 
µm FILTER. 

60950E 
Alaris™-e tooted. Alaris™ GP mahtpump. Alaris™-e ohutusklamber. SmartSite™-i nõelavaba süsteem. MITME INFUSIOONI 
KOMPLEKT. ONKOLOOGIA. VENTILEERITUD. 15 µm FILTER. 

60951E 
Alaris™-e tooted. Alaris™ GP mahtpump. Alaris™-e ohutusklamber. SmartSite™-i nõelavaba süsteem. MITME INFUSIOONI 
KOMPLEKT. ONKOLOOGIA. VENTILEERITUD. 15 µm FILTER. 

60952E 
Alaris™-e tooted. Alaris™ GP mahtpump. Alaris™-e ohutusklamber. SmartSite™-i nõelavaba süsteem. MITME INFUSIOONI 
KOMPLEKT. ONKOLOOGIA. VALGUSKINDEL. VENTILEERITUD. 15 µm FILTER. 

60953V Alaris™-e tooted. Alaris™ GP mahtpump. Alaris™-e ohutusklamber. INFUSIOONIKOMPLEKT. VÄHESORBEERIV. 15 µm FILTER. 

63200NYB Alaris™-e tooted. Alaris™ GP mahtpump. Alaris™-e ohutusklamber. INFUSIOONIKOMPLEKT. ILMA FILTRITA. 

63401EB 
Alaris™-e tooted. Alaris™ GP mahtpump. Alaris™-e ohutusklamber. SmartSite™-i nõelavaba süsteem. INFUSIOONIKOMPLEKT. 
ILMA FILTRITA. 

63402BE 
Alaris™-e tooted. Alaris™ GP mahtpump. Alaris™-e ohutusklamber. SmartSite™-i nõelavaba süsteem. INFUSIOONIKOMPLEKT. 
ILMA FILTRITA. 
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63420EB 
Alaris™-e tooted. Alaris™ GP mahtpump. Alaris™-e ohutusklamber. SmartSite™-i nõelavaba süsteem. INFUSIOONIKOMPLEKT. 
ILMA FILTRITA. 

63423BE 
Alaris™-e tooted. Alaris™ GP mahtpump. Alaris™-e ohutusklamber. SmartSite™-i nõelavaba süsteem. INFUSIOONIKOMPLEKT. 
ILMA FILTRITA. 

63477EB 
Alaris™-e tooted. Alaris™ GP mahtpump. Alaris™-e ohutusklamber. SmartSite™-i nõelavaba süsteem. TRANSFUSIOONI-
/VEREÜLEKANDEKOMPLEKT. 2 NÕELA. 200 µm FILTER. 

Infusioonikomplektid Alaris™ GW mahtpumbale 

273-001V 
Alaris™-e tooted. Alaris™ GW mahtpump. Asena™ GW mahtpump. Alaris™ GW 800 mahtpump.  INFUSIOONIKOMPLEKT. 
ANTISIFOONKLAPP. 15 µm FILTER. 

273-002V 
Alaris™-e tooted. Alaris™ GW mahtpump. Asena™ GW mahtpump. Alaris™ GW 800 mahtpump.  INFUSIOONIKOMPLEKT. 
ANTISIFOONKLAPP. 15 µm FILTER. 

273-003V 
Alaris™-e tooted. Alaris™ GW mahtpump. Asena™ GW mahtpump. Alaris™ GW 800 mahtpump.  INFUSIOONIKOMPLEKT. 
ANTISIFOONKLAPP. 15 µm FILTER. 

273-007V 
Alaris™-e tooted. Alaris™ GW mahtpump. Asena™ GW mahtpump. Alaris™ GW 800 mahtpump.  TRANSFUSIOONI-
/VEREÜLEKANDEKOMPLEKT. 200 µm FILTER. 

273-008EV 
Alaris™-e tooted. Alaris™ GW mahtpump. Asena™ GW mahtpump. SmartSite™-i nõelavaba klapp. Alaris™ GW 800 mahtpump.  
TRANSFUSIOONI-/VEREÜLEKANDEKOMPLEKT. 200 µm FILTER. 

273-009V 
Alaris™-e tooted. Alaris™ GW mahtpump. Asena™ GW mahtpump. Alaris™ GW 800 mahtpump.  INFUSIOONIKOMPLEKT. 
ANTISIFOONKLAPP. 1,2 µm FILTER. 

273-022V 
Alaris™-e tooted. Alaris™ GW mahtpump. Asena™ GW mahtpump. Alaris™ GW 800 mahtpump.  INFUSIOONIKOMPLEKT. 
ANTISIFOONKLAPP. 0,2 µm FILTER. 

273-043V 
 Alaris™-e tooted. Alaris™ GW mahtpump. Asena™ GW mahtpump. Alaris™ GW 800 mahtpump.  INFUSIOONIKOMPLEKT. 
VALGUSKINDEL. ANTISIFOONKLAPP. 15 µm FILTER. 

273-053V 
 Alaris™-e tooted. Alaris™ GW mahtpump. Asena™ GW mahtpump. Alaris™ GW 800 mahtpump.  INFUSIOONIKOMPLEKT. 
VÄHESORBEERIV. ANTISIFOONKLAPP. 15 µm FILTER. 

273-080EV 
 Alaris™-e tooted. Alaris™ GW mahtpump. Asena™ GW mahtpump. Alaris™ GW 800 mahtpump.  INFUSIOONIKOMPLEKT. 
VÄHESORBEERIV. ANTISIFOONKLAPP. 15 µm FILTER. 

273-103EV 
Alaris™-e tooted. Alaris™ GW mahtpump. Asena™ GW mahtpump. SmartSite™-i nõelavaba süsteem. Alaris™ GW 800 mahtpump.  
BÜRETIKOMPLEKT. ANTISIFOONKLAPP. ILMA FILTRITA. 

273-303EV 
Alaris™-e tooted. Alaris™ GW mahtpump. Asena™ GW mahtpump. SmartSite™-i nõelavaba süsteem. Alaris™ GW 800 mahtpump.  
BÜRETIKOMPLEKT. ANTISIFOONKLAPP. ILMA FILTRITA. 

273-304V 
Alaris™-e tooted. Alaris™ GW mahtpump. Asena™ GW mahtpump. Alaris™ GW 800 mahtpump.  INFUSIOONIKOMPLEKT. 15 µm 
FILTER. 

273-950EB 
Alaris™-e tooted. Alaris™ GW mahtpump. Asena™ GW mahtpump. SmartSite™-i nõelavaba süsteem. Alaris™ GW 800 mahtpump.  
MITME INFUSIOONI KOMPLEKT. ONKOLOOGIA. VENTILEERITUD. 15 µm FILTER. 

273-951EB 
Alaris™-e tooted. Alaris™ GW mahtpump. Asena™ GW mahtpump. SmartSite™-i nõelavaba süsteem. Alaris™ GW 800 mahtpump.  
MITME INFUSIOONI KOMPLEKT. ONKOLOOGIA. VENTILEERITUD. 15 µm FILTER. 

273-952EB 
Alaris™-e tooted. Alaris™ GW mahtpump. Asena™ GW mahtpump. SmartSite™-i nõelavaba süsteem. Alaris™ GW 800 mahtpump.  
MITME INFUSIOONI KOMPLEKT. ONKOLOOGIA. VÄHESORBEERIV (TPU/EVA). VALGUSKINDEL. VENTILEERITUD. 15 µm FILTER. 

273-954EB 
Alaris™-e tooted. Alaris™ GW mahtpump. Asena™ GW mahtpump. SmartSite™-i nõelavaba süsteem. Alaris™ GW 800 mahtpump.  
MITME INFUSIOONI KOMPLEKT. ONKOLOOGIA. VÄHESORBEERIV (TPU/EVA). VALGUSKINDEL. VENTILEERITUD. 15 µm FILTER. 

273-004V 
Alaris™-e tooted. Alaris™ GW mahtpump. Asena™ GW mahtpump. Alaris™ GW 800 mahtpump.  INFUSIOONIKOMPLEKT. 15 µm 
FILTER. 

273-005V 
Alaris™-e tooted. Alaris™ GW mahtpump. Asena™ GW mahtpump. Alaris™ GW 800 mahtpump.  INFUSIOONIKOMPLEKT. ILMA 
FILTRITA. 

0000TG00074 GW kalibreerimisvoolik 

Infusioonikomplektid Alaris™ VP mahtpumbale 

70096 
Alaris™-e tooted. Alaris™ VP mahtpump.  Alaris™-e ohutusklamber. INFUSIOONIKOMPLEKT. VÄIKE EELTÄITMISE MAHT. 15 µm 
FILTER. 

70593 Alaris™-e tooted. Alaris™ VP mahtpump.  Alaris™-e ohutusklamber. INFUSIOONIKOMPLEKT. 15 µm FILTER. 

70641 
Alaris™-e tooted. Alaris™ VP mahtpump.  Alaris™-e ohutusklamber. INFUSIOONIKOMPLEKT. VÄIKE EELTÄITMISE MAHT. 
VALGUSKINDEL. 15 µm FILTER. 

70643 Alaris™-e tooted. Alaris™ VP mahtpump.  Alaris™-e ohutusklamber. INFUSIOONIKOMPLEKT. VALGUSKINDEL. 15 µm FILTER. 

70895 
Alaris™-e tooted. Alaris™ VP mahtpump.  Alaris™-e ohutusklamber. TRANSFUSIOONI-/VEREÜLEKANDEKOMPLEKT. 200 µm 
FILTER. 

70896 
Alaris™-e tooted. Alaris™ VP mahtpump.  Alaris™-e ohutusklamber. TRANSFUSIOONI-/VEREÜLEKANDEKOMPLEKT. 2 NÕELA. 200 
µm FILTER. 
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70953 Alaris™-e tooted. Alaris™ VP mahtpump.  Alaris™-e ohutusklamber. INFUSIOONIKOMPLEKT. VÄHESORBEERIV. 15 µm FILTER. 

70033V Alaris™-e tooted. Alaris™ VP mahtpump.  Alaris™-e ohutusklamber. INFUSIOONIKOMPLEKT. VÄHESORBEERIV. 0,2 µm FILTER. 

70093E 
Alaris™-e tooted. Alaris™ VP mahtpump.  Alaris™-e ohutusklamber. SmartSite™-i nõelavaba süsteem. INFUSIOONIKOMPLEKT. 15 
µm FILTER. 

70103E 
BÜRETIKOMPLEKT.  Ilma filtrita.  Alaris™ VP mahtpump. Alaris™-e ohutusklamber.  SmartSite™-i nõelavaba süsteem. Alaris™-e 
tooted. Alaris™ VP mahtpump.  Alaris™-e ohutusklamber. SmartSite™-i nõelavaba süsteem. BÜRETIKOMPLEKT. ILMA FILTRITA. 

70123E 
Alaris™-e tooted. Alaris™ VP mahtpump.  Alaris™-e ohutusklamber. SmartSite™-i nõelavaba süsteem. INFUSIOONIKOMPLEKT. 
VALGUSKINDEL. 1,2 µm FILTER. 

70125E 
Alaris™-e tooted. Alaris™ VP mahtpump.  Alaris™-e ohutusklamber. SmartSite™-i nõelavaba süsteem. INFUSIOONIKOMPLEKT. 
VENTILEERIMATA. 1,2 µm FILTER. 

70693E 
Alaris™-e tooted. Alaris™ VP mahtpump.  Alaris™-e ohutusklamber. SmartSite™-i nõelavaba süsteem. INFUSIOONIKOMPLEKT. 15 
µm FILTER. 

70793E 
Alaris™-e tooted. Alaris™ VP mahtpump.  Alaris™-e ohutusklamber. SmartSite™-i nõelavaba süsteem. INFUSIOONIKOMPLEKT. 
ILMA FILTRITA. 

70950E 
Alaris™-e tooted. Alaris™ VP mahtpump.  Alaris™-e ohutusklamber. SmartSite™-i nõelavaba süsteem. MITME INFUSIOONI 
KOMPLEKT. ONKOLOOGIA. VENTILEERITUD. 15 µm FILTER. 

70951E 
Alaris™-e tooted. Alaris™ VP mahtpump.  Alaris™-e ohutusklamber. SmartSite™-i nõelavaba süsteem. MITME INFUSIOONI 
KOMPLEKT. ONKOLOOGIA. VENTILEERITUD. 15 µm FILTER. 

70952E 
Alaris™-e tooted. Alaris™ VP mahtpump.  Alaris™-e ohutusklamber. SmartSite™-i nõelavaba süsteem. MITME INFUSIOONI 
KOMPLEKT. ONKOLOOGIA. VALGUSKINDEL. VENTILEERITUD. 15 µm FILTER. 

70954E 
Alaris™-e tooted. Alaris™ VP mahtpump.  Alaris™-e ohutusklamber. SmartSite™-i nõelavaba süsteem. MITME INFUSIOONI 
KOMPLEKT. ONKOLOOGIA. VALGUSKINDEL. VENTILEERITUD. 15 µm FILTER. 

70955E 
Alaris™-e tooted. Alaris™ VP mahtpump.  Alaris™-e ohutusklamber. SmartSite™-i nõelavaba süsteem. MITME INFUSIOONI 
KOMPLEKT. ONKOLOOGIA. 2 NÕELA. VENTILEERITUD. 15 µm FILTER. 

Infusioonikomplektid Alaris™ SE mahtpumbale 

71980B Alaris™ SE pump. Transfusiooni-/vereülekandekomplekt. 200 µm filter. 

72001EB Alaris™ SE pump. SmartSite™-i nõelavaba süsteem. Infusioonikomplekt. 15 µm filter. 

72013EB Alaris™ SE pump. SmartSite™-i nõelavaba süsteem. Infusioonikomplekt. Ilma filtrita. 

72024EB Alaris™ SE pump. SmartSite™-i nõelavaba süsteem. Infusioonikomplekt. 15 µm filter. 

72304B Alaris™ SE pump. Infusioonikomplekt. 15 µm filter. 

72504EB Alaris™ SE pump. SmartSite™-i nõelavaba süsteem. Infusioonikomplekt. 15 µm filter. 

72643EB Alaris™ SE pump. SmartSite™-i nõelavaba süsteem. Infusioonikomplekt. Valguskindel. 15 µm filter. 

72953B Alaris™ SE pump. Infusioonikomplekt. Vähesorbeeriv. 15 µm filter. 

MFX72950EB Mitme infusiooni komplekt. Onkoloogia. Ventileeritud. 15 µm filter. 

MFX72951EB Mitme infusiooni komplekt. Onkoloogia. Ventileeritud. 15 µm filter. 

MFX72952EB Mitme infusiooni komplekt. Onkoloogia. Vähesorbeeriv (TPU/EVA). Valguskindel. Ventileeritud. 15 µm filter. 

MFX72954EB Mitme infusiooni komplekt. Onkoloogia. Vähesorbeeriv (TPU/EVA). Valguskindel. Ventileeritud. 15 µm filter. 

Infusioonikomplektid Alaris™ IVAC™ 590 mahtpumbale 

G59073 Alaris™-e tooted. IVAC™ 590 seeria mahtpumbad. INFUSIOONIKOMPLEKT. 15 µm FILTER. 

G59123E Alaris™-e tooted. IVAC™ 590 seeria mahtpumbad. SmartSite™-i nõelavaba süsteem. INFUSIOONIKOMPLEKT. 1,2 µm FILTER. 

G59173E Alaris™-e tooted. IVAC™ 590 seeria mahtpumbad. SmartSite™-i nõelavaba süsteem. INFUSIOONIKOMPLEKT. ILMA FILTRITA. 

G59293E Alaris™-e tooted. IVAC™ 590 seeria mahtpumbad. INFUSIOONIKOMPLEKT. 15 µm FILTER. 

G59593F 
Alaris™-e tooted. Alaris™ GP mahtpump. IVAC™ 590 seeria mahtpumbad. Alaris™-e ohutusklamber. INFUSIOONIKOMPLEKT. 15 
µm FILTER. 

G59693FE 
Alaris™-e tooted. Alaris™ GP mahtpump. IVAC™ 590 seeria mahtpumbad. Alaris™-e ohutusklamber. SmartSite™-i nõelavaba 
süsteem. INFUSIOONIKOMPLEKT. 15 µm FILTER. 

G59793 Alaris™-e tooted. IVAC™ 590 seeria mahtpumbad. INFUSIOONIKOMPLEKT. 15 µm FILTER. 

G59793E Alaris™-e tooted. IVAC™ 590 seeria mahtpumbad. SmartSite™-i nõelavaba süsteem. INFUSIOONIKOMPLEKT. 15 µm FILTER. 

G59953V Alaris™-e tooted. IVAC™ 590 seeria mahtpumbad. INFUSIOONIKOMPLEKT. VÄHESORBEERIV. 15 µm FILTER. 

G59593 Alaris™-e tooted. IVAC™ 590 seeria mahtpumbad. INFUSIOONIKOMPLEKT. 15 µm FILTER. 
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G59643 Alaris™-e tooted. IVAC™ 590 seeria mahtpumbad. INFUSIOONIKOMPLEKT. VALGUSKINDEL. 15 µm FILTER. 

G59693 Alaris™-e tooted. IVAC™ 590 seeria mahtpumbad. INFUSIOONIKOMPLEKT. 15 µm FILTER. 

G59693E Alaris™-e tooted. IVAC™ 590 seeria mahtpumbad. SmartSite™-i nõelavaba süsteem. INFUSIOONIKOMPLEKT. 15 µm FILTER. 
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Lisa 2. Intravenoossed gravitatsiooninfusiooni komplektid ja liitmikud 

Kõik lisas 2 loetletud tooted on tootnud BD Switzerland Sàrl, Terre Bonne Park – A4, Route de Crassier 17, Eysins, Šveits, kui ei ole 

märgitud teisiti. 

Toote 
katalooginum
ber (REF-id)  

Toote nimi 

Iseseisvad nõelavabad liitmikud 

2000E7D SmartSite™-i nõelavaba klapp  

ARD-komplektid 

388000 
BD intravenoosne gravitatsiooninfusiooni komplekt koos Anti-Run Dry (ARD) tehnoloogia ja automaatse eeltäitmisega. 
Infusioonikomplekt. Ventileeritud. 

388002 
BD intravenoosne gravitatsiooninfusiooni komplekt koos Anti-Run Dry (ARD) tehnoloogia ja automaatse eeltäitmisega.  
SmartSite™-i nõelavaba süsteem. Infusioonikomplekt. Ventileeritud. 

388004 
BD intravenoosne gravitatsiooninfusiooni komplekt koos Anti-Run Dry (ARD) tehnoloogia ja automaatse eeltäitmisega.  
Mikroinfusiooni komplekt. Ventileeritud. 

388006 
BD intravenoosne gravitatsiooninfusiooni komplekt koos Anti-Run Dry (ARD) tehnoloogia ja automaatse eeltäitmisega.  
SmartSite™-i nõelavaba süsteem. Mikroinfusiooni komplekt. Ventileeritud. 

388010 
BD gravitatsiooninfusiooni büreti komplekt koos Anti-Run Dry (ARD) tehnoloogia ja automaatse eeltäitmisega.  SmartSite™-i 
nõelavaba süsteem.  150 ml mikrobüreti komplekt. 

388013 
BD intravenoosne gravitatsiooninfusiooni komplekt koos Anti-Run Dry (ARD) tehnoloogia ja automaatse eeltäitmisega.  
SmartSite™-i nõelavaba süsteem.  Infusioonikomplekt.  Ventileeritud.   

388015 
BD intravenoosne gravitatsiooninfusiooni komplekt koos Anti-Run Dry (ARD) tehnoloogia ja automaatse eeltäitmisega.  
SmartSite™-i nõelavaba süsteem.  Vooluregulaator. Infusioonikomplekt. Ventileeritud.  

388017 
BD intravenoosne gravitatsiooninfusiooni komplekt koos Anti-Run Dry (ARD) tehnoloogia ja automaatse eeltäitmisega.  
SmartSite™-i nõelavaba süsteem. Vooluregulaator. Infusioonikomplekt. Ventileeritud.  0,2 µm filter.  

388018 
BD intravenoosne gravitatsiooninfusiooni komplekt koos Anti-Run Dry (ARD) tehnoloogia ja automaatse eeltäitmisega.  
SmartSite™-i nõelavaba süsteem. Vooluregulaator. Infusioonikomplekt. Ventileeritud.  1,2 µm filter. 

388019 
BD intravenoosne gravitatsiooninfusiooni komplekt koos Anti-Run Dry (ARD) tehnoloogia ja automaatse eeltäitmisega.  
SmartSite™-i nõelavaba süsteem. Vooluregulaator. Infusioonikomplekt.  Ventileeritud. 

388020 
BD intravenoosne gravitatsiooninfusiooni komplekt koos Anti-Run Dry (ARD) tehnoloogia ja automaatse eeltäitmisega.  
SmartSite™-i nõelavaba süsteem.  Infusioonikomplekt.  Ventileeritud.  0,2 µm filter. 

388021 
BD intravenoosne gravitatsiooninfusiooni komplekt koos Anti-Run Dry (ARD) tehnoloogia ja automaatse eeltäitmisega.  
SmartSite™-i nõelavaba süsteem.  Infusioonikomplekt.  Ventileeritud.  1,2 µm filter. 

388050 
BD intravenoosne gravitatsiooninfusiooni komplekt koos Anti-Run Dry (ARD) tehnoloogia ja automaatse eeltäitmisega. 
Tagasivoolu kontrolliga klapp.  Infusioonikomplekt. Ventileeritud. Tagasivoolu kontrolliga klapp. 

388051 
BD intravenoosne gravitatsiooninfusiooni komplekt koos Anti-Run Dry (ARD) tehnoloogia ja automaatse eeltäitmisega. 
TAGASIVOOLU KONTROLLIGA KLAPP – SMARTSITE™-I NÕELAVABA SÜSTEEM.  

388053 
BD intravenoosne gravitatsiooninfusiooni komplekt koos Anti-Run Dry (ARD) tehnoloogia ja automaatse eeltäitmisega. 
INFUSIOONIKOMPLEKT. VENTILEERITUD. Ainult vool gravitatsiooni mõjul. 

388125 
BD intravenoosne gravitatsiooninfusiooni komplekt koos Anti-Run Dry (ARD) tehnoloogia ja automaatse eeltäitmisega. 
INFUSIOONIKOMPLEKT. VENTILEERITUD. Ainult vool gravitatsiooni mõjul. 

388126 
BD intravenoosne gravitatsiooninfusiooni komplekt koos Anti-Run Dry (ARD) tehnoloogia ja automaatse eeltäitmisega. 
TAGASIVOOLU KONTROLLIGA KLAPP – SMARTSITE™-I NÕELAVABA SÜSTEEM.  

388136 
BD intravenoosne gravitatsiooninfusiooni komplekt koos Anti-Run Dry (ARD) tehnoloogia ja automaatse eeltäitmisega. 3-
SUUNALINE SULGEMISKRAAN. INFUSIOONIKOMPLEKT. VENTILEERITUD. Ainult vool gravitatsiooni mõjul. 

R87 komplektid – gravitatsiooni mõjul toimivad / rõhu määraga komplektid Seaduslik tootja: Becton Dickinson Infusion Therapy 
AB, Florettgatan 29C PO Box 631, Helsingborg, Rootsi. 

396350 R87P Luer-lukk IG-P  

396351 R87P Luer-lukk IG-P  

396353 R87 RLS Luer-lukk IG-P  

396354 R87P Luer-lukk IG-P  

396357 R87 RLS Luer-lukk IG-P  

396361 R87 G täpne Luer-lukk IG-G  

396363 R87 V Luer-lukk IG-P  
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396368 R87 V Luer-lukk IG-P  

396370 R87 G täpne Luer-lukk IG-G  

396373 R87 V Luer-lukk IG-P  

396377 R87 V Luer-lukk IG-P  

396392 R87 G täpne Luer-lukk IG-G  

Gravitatsiooninfusiooni komplektid 

02008366189 Alaris™-e tooted. INFUSIOONIKOMPLEKT. VÄHESORBEERIV. VENTILEERIMATA. 15 µm FILTER. 

02008374189 Infusioonikomplekt on ventileerimata. 15 µm filter 

02008382189 Alaris™-e tooted. INFUSIOONIKOMPLEKT. VENTILEERIMATA. ILMA FILTRITA. 

03500100208 Alaris™-e tooted. INFUSIOONIKOMPLEKT. VENTILEERITUD. 15 µm FILTER. 

MFX2309EV SmartSite™-i nõelavaba süsteem. MITME INFUSIOONI KOMPLEKT. ONKOLOOGIA. VENTILEERITUD. 15 µm FILTER. 

MFX2310EV 
SmartSite™-i nõelavaba süsteem. MITME INFUSIOONI KOMPLEKT. ONKOLOOGIA. VALGUSKINDEL. VÄHESORBEERIV (TPU/EVA). 
VENTILEERITUD. 15 µm FILTER. 

MFX2311EV SmartSite™-i nõelavaba süsteem. MITME INFUSIOONI KOMPLEKT. ONKOLOOGIA. VENTILEERITUD. 0,2 µm FILTER. 

03500304407 Alarise tooted. Infusioonikomplektid. 15 µm filter 

03501410184 Universaalne infusioonikomplekt fur Druckinfusion 

03508105208 Alaris™-e tooted. INFUSIOONIKOMPLEKT. VENTILEERITUD. 15 µm FILTER. 

03508117442 Alaris™-e tooted. SmartSite™-i nõelavaba süsteem. INFUSIOONIKOMPLEKT. VENTILEERITUD. 15 µm FILTER. 

03508239442 Alaris™-e tooted. SmartSite™-i nõelavaba süsteem. INFUSIOONIKOMPLEKT. VENTILEERITUD. 15 µm FILTER. 

03508239448 Alaris™-e tooted. SmartSite™-i nõelavaba süsteem. INFUSIOONIKOMPLEKT. VENTILEERITUD. 15 µm FILTER. 

03508240442 Alaris™-e tooted. SmartSite™-i nõelavaba süsteem. INFUSIOONIKOMPLEKT. VENTILEERITUD. 15 µm FILTER. 

03508241442 Alaris™-e tooted. SmartSite™-i nõelavaba süsteem. INFUSIOONIKOMPLEKT. VENTILEERITUD. 15 µm FILTER. 

03508242442 Alaris™-e tooted. SmartSite™-i nõelavaba süsteem. INFUSIOONIKOMPLEKT. VENTILEERITUD. 15 µm FILTER. 

03508317319 Alaris™-e tooted. INFUSIOONIKOMPLEKT. VÄHESORBEERIV. VENTILEERITUD. 0,2 µm FILTER. 

03508318429 Alaris™-e tooted. INFUSIOONIKOMPLEKT. VENTILEERITUD. 15 µm FILTER. 

03508364318 Alaris™-e tooted. INFUSIOONIKOMPLEKT. VÄHESORBEERIV. VENTILEERITUD. 15 µm FILTER. 

03508370319 Alaris™-e tooted. INFUSIOONIKOMPLEKT. VÄHESORBEERIV. VENTILEERITUD. 0,2 µm FILTER. 

03508411318 Alaris™-e tooted. INFUSIOONIKOMPLEKT. VALGUSKINDEL. VÄHESORBEERIV. VENTILEERITUD. 15 µm FILTER. 

03508422208 Infusioonikomplekt. Valguskindel. Ventileeritud. 15 µm filter 

03508367318 Alaris™-e tooted. INFUSIOONIKOMPLEKT. VÄHESORBEERIV. VENTILEERITUD. 15 µm FILTER. 

Gravitatsiooninfusiooni komplektid vereülekandeks 

12310100356 Transfusiooni-/vereülekandekomplekt. Ventileerimata. 200 µm filter. 

12310100403 Transfusioonikomplekt 200 µm 

12310105356 Transfusiooni-/vereülekandekomplekt. Ventileerimata. 200 µm filter. 

12318381356 Transfusiooni-/vereülekandekomplekt. Ventileerimata. 200 µm filter. 

12360100357 Transfusiooni-/vereülekandekomplekt. Ventileeritud. 200 µm filter. 

Sekundaarsed komplektid 

MFX2300EV 
Alaris™-e tooted. SmartSite™-i nõelavaba süsteem. SEKUNDAARNE KOMPLEKT. ONKOLOOGIA. VÄHESORBEERIV (TPU/EVA). 
VALGUSKINDEL. VENTILEERITUD. TAGASIVOOLU KONTROLLIGA KLAPP. 

MFX2301EV 
Alaris™-e tooted. SmartSite™-i nõelavaba süsteem. SEKUNDAARNE KOMPLEKT. ONKOLOOGIA. VENTILEERITUD. TAGASIVOOLU 
KONTROLLIGA KLAPP. 

MFX2302EV 
Alaris™-e tooted. SmartSite™-i nõelavaba süsteem. SEKUNDAARNE KOMPLEKT. ONKOLOOGIA. VENTILEERITUD. TAGASIVOOLU 
KONTROLLIGA KLAPP. 0,2 µm FILTER. 

MFX2303EV 
Alaris™-e tooted. SmartSite™-i nõelavaba süsteem. SEKUNDAARNE KOMPLEKT. ONKOLOOGIA. VÄHESORBEERIV (TPU/EVA). 
VALGUSKINDEL. VENTILEERITUD. TAGASIVOOLU KONTROLLIGA KLAPP. VOOLUREGULAATOR.  

MFX2304EV 
Alaris™-e tooted. SmartSite™-i nõelavaba süsteem. SEKUNDAARNE KOMPLEKT. ONKOLOOGIA. ISASPISTIK-ISASPISTIK. 
TAGASIVOOLU KONTROLLIGA KLAPP. 

04108362X10 Mitmesuunaline ühenduskomplekt. 

72946NE Sekundaarne komplekt. Onkoloogia. Ventileeritud. Valguskindel. 

72946NEX10 Sekundaarne komplekt. Onkoloogia. Ventileeritud. Valguskindel. 

72947NE Sekundaarne komplekt. Onkoloogia. Ventileerimata. Valguskindel. Tagasivoolu kontrolliga klapp.  

72948NE Sekundaarne komplekt. Onkoloogia. Ventileerimata. Tagasivoolu kontrolliga klapp. 

72949NE Sekundaarne komplekt. Onkoloogia. Ventileerimata. Tagasivoolu kontrolliga klapp. 

72950NE Sekundaarne komplekt. Onkoloogia. Ventileerimata. Valguskindel. Tagasivoolu kontrolliga klapp.  
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72951NE Sekundaarne komplekt. Onkoloogia. Ventileerimata. Tagasivoolu kontrolliga klapp.  

72951NEX10 Sekundaarne komplekt. Onkoloogia. Ventileerimata. Tagasivoolu kontrolliga klapp.  

72961NE Sekundaarne komplekt.  Onkoloogia. Ventileeritud. Tagasivoolu kontrolliga klapp. 

72978NE Sekundaarne komplekt. Onkoloogia. Ventileeritud. 0,2 µm filter.  

72979NE Sekundaarne komplekt. Onkoloogia. Ventileeritud. 0,2 µm filter.  

72981NE Sekundaarne komplekt.  Onkoloogia. Ventileeritud. Tagasivoolu kontrolliga klapp.  

72987NE Sekundaarne komplekt. Onkoloogia. Valguskindel. Ventileeritud. Tagasivoolu kontrolliga klapp.  

72988NE Sekundaarne komplekt. Onkoloogia. Ventileeritud. Tagasivoolu kontrolliga klapp. 0,2 µm filter. 

Sekundaarsed komplektid: seaduslik tootja: Becton Dickinson and Company Limited, Pottery Road, Co. Dublin, Dun Laoghaire, 
Iirimaa 

515302 SEKUNDAARNE KOMPLEKT (C61)  

Vooluregulaatori komplektid 

03508060270 Alaris™-e tooted. INFUSIOONIKOMPLEKT. VOOLUREGULAATOR. VENTILEERITUD. 15 µm FILTER. 

03508067270 Alaris™-e tooted. INFUSIOONIKOMPLEKT. VOOLUREGULAATOR. VENTILEERITUD. 15 µm FILTER. 

03508068307 Alaris™-e tooted. INFUSIOONIKOMPLEKT. VÄHESORBEERIV. VENTILEERITUD. 15 µm FILTER. 

03508073270 Alaris™-e tooted. INFUSIOONIKOMPLEKT. VÄHESORBEERIV. VOOLUREGULAATOR. VENTILEERITUD. 15 µm FILTER. 

03508077270 Alaris™-e tooted. INFUSIOONIKOMPLEKT. VOOLUREGULAATOR. VENTILEERITUD. 15 µm FILTER. 

03508078270 Alaris™-e tooted. INFUSIOONIKOMPLEKT. VOOLUREGULAATOR. VENTILEERITUD. 15 µm FILTER. 

03508079270 Alaris™-e tooted. INFUSIOONIKOMPLEKT. VOOLUREGULAATOR. VENTILEERITUD. 15 µm FILTER. 

03508080404 
Alaris™-e tooted. SmartSite™-i nõelavaba süsteem. MITME INFUSIOONI KOMPLEKT. VOOLUREGULAATOR. VENTILEERITUD. 15 
µm FILTER. 

03508083440 
Alaris™-e tooted. SmartSite™-i nõelavaba süsteem. INFUSIOONIKOMPLEKT. VOOLUREGULAATOR. VENTILEERITUD. 15 µm 
FILTER. 

03508084440 
Alaris™-e tooted. SmartSite™-i nõelavaba süsteem. INFUSIOONIKOMPLEKT. VOOLUREGULAATOR. VENTILEERITUD. 15 µm 
FILTER. 

03508085440 
Alaris™-e tooted. SmartSite™-i nõelavaba süsteem. INFUSIOONIKOMPLEKT. VOOLUREGULAATOR. VENTILEERITUD. 15 µm 
FILTER. 

04108060270 Alaris™-e tooted. PIKENDUSKOMPLEKT. VOOLUREGULAATOR. 

04108064270 Alaris™-e tooted. PIKENDUSKOMPLEKT. VOOLUREGULAATOR. 

04108073270 Alaris™-e tooted. PIKENDUSKOMPLEKT. VOOLUREGULAATOR. 

04108074270 Alaris™-e tooted. PIKENDUSKOMPLEKT. VOOLUREGULAATOR. 

04108078411 Alaris™-e tooted. SmartSite™-i nõelavaba süsteem. PIKENDUSKOMPLEKT. VOOLUREGULAATOR. 

Tarvikud ja lisandmoodulid 

2305E Mitmesuunaline ühenduskomplekt 

2306E Mitmesuunaline ühenduskomplekt 

04108341419 Mitmesuunaline ühenduskomplekt. 

04108362418 Mitmesuunaline ühenduskomplekt. 

MFX2250EV Alaris™-e tooted. SmartSite™-i nõelavaba süsteem. KOTI JUURDEPÄÄSUSEADE. VENTILEERITUD. 

04302243317 BD TAGASILÖÖGIKLAPP 

04302260452 Antisifoonklapp 

397015 FloPro 

04000380192 Alaris™-e tooted. ÜLEKANDESEADE 

04002040071 Alarise tooted. Ülekandeseade 

04302434353 Luer-luku pesa kaitsekork 

04302398353 Süstekoha kate 

TIVA komplektid 

500-002V Alaris™-e tooted. TIVA 2-SUUNALINE KOMPLEKT. ANTISIFOONKLAPP. TAGASIVOOLU KONTROLLIGA KLAPP. 

500-003V Alaris™-e tooted. TIVA 3-SUUNALINE KOMPLEKT. ANTISIFOONKLAPID. TAGASIVOOLU KONTROLLIGA KLAPP. 

500-012V Alaris™-e tooted. TIVA 2-SUUNALINE PIKENDUSKOMPLEKT. ANTISIFOONKLAPP. TAGASIVOOLU KONTROLLIGA KLAPP. 

500-013V Alaris™-e tooted. TIVA 3-SUUNALINE PIKENDUSKOMPLEKT. ANTISIFOONKLAPID. TAGASIVOOLU KONTROLLIGA KLAPP. 

Manustamise ja kateetri pikenduskomplektid 

G40020B Alaris™-e tooted. PIKENDUSKOMPLEKT  

G40320V Alaris™-e tooted. PIKENDUSKOMPLEKT. VALGUSKINDEL. 
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500-021EV Alaris™-e tooted. SmartSite™-i nõelavaba süsteem. 2-SUUNALINE PIKENDUSKOMPLEKT KLAMBRITEGA  

500-031EV Alaris™-e tooted. SmartSite™-i nõelavaba süsteem. 3-SUUNALINE PIKENDUSKOMPLEKT KLAMBRITEGA 

MFX2203EV Pikenduskomplekt. Tagasivoolu kontrolliga klapp. 

MFX2280EV Pikenduskomplekt. 3-suunaline sulgemiskraan  

MFX2283EV Pikenduskomplekt. 3-suunaline sulgemiskraan  

MFX2284EV Pikenduskomplekt. 3-suunaline sulgemiskraan  

04301433200 Alaris™-e tooted. 4-SUUNALINE SULGEMISKRAAN 

04301462200 Alaris™-e tooted. 4-SUUNALINE SULGEMISKRAAN 

04301463200 Alaris™-e tooted. 4-SUUNALINE SULGEMISKRAAN 

04103215162 PIKENDUSKOMPLEKT  

04103220162 PIKENDUSKOMPLEKT  

04100002162 Alarise tooted. Pikenduskomplekt 

04100006162 PIKENDUSKOMPLEKT  

04100008162 PIKENDUSKOMPLEKT  

04100010162 PIKENDUSKOMPLEKT  

04100015162 PIKENDUSKOMPLEKT  

04100020162 PIKENDUSKOMPLEKT 

04100135162 Alaris™-e tooted. PIKENDUSKOMPLEKT. Ainult vool gravitatsiooni mõjul. 

04100146162 Alaris™-e tooted. PIKENDUSKOMPLEKT. Ainult vool gravitatsiooni mõjul. 

04100215162 PIKENDUSKOMPLEKT  

04100401162 Pikenduskomplekt. 4-suunaline sulgemiskraan.  

04100403162 Pikenduskomplekt. 4-suunaline sulgemiskraan.  

04100405162 Pikenduskomplekt. 4-suunaline sulgemiskraan.  

04100410162 Pikenduskomplekt. 4-suunaline sulgemiskraan.  

04100415162 Pikenduskomplekt. 4-suunaline sulgemiskraan.  

 

 

 

 


